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Guia do 3M™ Attest™ Integrador Químico 
para Vapor - 1243A e 1243B

Não processado

Os 3M™ Attest™ Integradores Químicos  
para Vapor Tipo 5 estão em conformidade  
com a ISO 11140-1:2014.

Aprovado Reprovado

Os integradores possuem uma tinta que migra na janela 
frontal. Nos três exemplos acima, a tinta alcançou a janela 
verde (Aceito “Accept”), indicando que as condições 
necessárias de esterilização foram alcançadas. Se a 
tinta alcança a região (Aceito “Accept”), é considerado 
aprovado.

Os integradores possuem uma tinta que migra na 
janela frontal. Nos três exemplos acima, a tinta não 
alcançou a janela verde (Aceito “Accept”). A tinta está 
na janela vermelha (Rejeitar “Reject”), indicando que 
as condições necessárias de esterilização não foram 
alcançadas. O pacote deve ser reprocessado e a causa 
da falha de esterilização deve ser investigada. Se a 
barra de cores estiver na região REJEITAR ou na linha 
(limite), é considerado reprovado.
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